	[image: ]
	Godkendt af:
	Sigyn Valgrind

	
	Gyldighedsdato:
	12-11-2020

	
	Kontrolleret dokument
	ISTA 10.2.4



[image: ]

Tolerance for afvigelse må være max. 2% under og max. 5% over kontrolgenstandens vægt. Overskrides tolerance må vægten ikke anvendes til prøver, og skal tages ud af udstyrsliste. 
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